विभागीय सदर्भ सेवा रूग्णालय, नाशिक व 
अमरावती करीता खरेदी करावयाच्या 
यंत्रसामुग्रीस प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः प्रशामा-२०१८/प्र.क्र.१६५ /आरोग्य-८ 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: २ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा:- 


शासन निर्णय क्र. प्रशामा-२०१८/प्र.क्र.१६५/आरोग्य-८, दिनांक- २४ जुले,२०१८ 


शासन शुध्दिपत्रक:- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील विवरणपत्रामधील स्तंभ क्र. ४ (नाशिक) व स्तंभ क्र.६ मध्ये 


संगणकीय समस्येमुळे आकडेवारी न आल्यामुळे ती आता पुढील प्रमाणे वाचण्यात यावी. 


२. सदर शासन शुध्दिपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८०२११२४४६५९१७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Varsha Munjaji 
Bharose 


(व.मुं.भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः खरेदी-२०१८/ प्र.क्र.१६५/आरोग्य-८ 


) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये ( राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
६) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
) 
) 
) 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 
८) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

९) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०)निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः खरेदी-२०१८/ प्र.क्र.१६५/आरोग्य-८ 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक : खरेदी-२०१८/प्र.क्र.१६५/आरोग्य-८, दि. 02 ऑगस्ट,२०१८ चे विवरणपत्र 


Sr. Name of Machinary & Appro. Unit | RRH, RRH, Total | Total Price Department 
No. Equipment price Nashik | Amarawati 
1 | Aneasthesia Workstation 2901250 1 5 | 6 | 17407500 Anethesia 
2 | Ventilators 1205000 5 5 6025000 Anethesia 
3 | Aneasthesia Machine 1140000 1 1 1140000 Anethesia 
4 | Fiber Optic Broncoscope 300000 2 2 600000 Anethesia 
5 | Colposcope 200000 1 1 200000 Cancer 
| 6 | Cardiac Cathlab Machine 50000000 1 1 50000000 Cardiology 
7 | Multi para Monitor with Central 3000000 2 3 5 15000000 Cardiology 
station (Wireless) for URO and 
Cardiac ICU 
Ea Intra Aortic Balloon Pump 1500000 2 2 3000000 Cardiology 
eal Cardiac Modular 500000 4 1 5 2500000 Cardiology 
Multiparamonitor with ETCO2 
10 | Cardiac Bed 125000 20 30 50 6250000 Cardiology 
11 | Computerised Stress Test 1700000 1 1 1700000 Cardiology 
Machine 
12 | ECG Machine 136000 | 6 | 336 = | 12 1632000 Cardiology 
13 | Biphasic Defibrillator 350000 4 4 1400000 Cardiology 
14 | Syringe Infusion Pump 35000 40 40 1400000 Cardiology 
15 | Pulse Oxymeter 55000 15 4 19 1045000 Cardiology 
16 | Cardiac Monitor for recovery 500000 | 2 2 1000000 Cardiology 
room 
17 | Temparary Pacemaker 400000 2 2 800000 Cardiology 
18 | Stemum Saw & Restemostomy 350000 1 1 2 700000 Cardiology 
Saw Machine 
19 | Internal Defibrillator 500000 1 1 500000 Cardiology 
20 | Tissue processor 1200000 i Oe | 1 1 1200000 Histopathology 
21 | Paraffine emebeded station 1000000 | oO | 1 1 1000000 Histopathology 
22 | Electronic Rotary microtome 500000 1 1 2 1000000 Histopathology 
23 | Dialysis Chair 150000 7 2 ae | 1350000 Nephrology 
24 | Dialysis Reprocessing Unit 450000 3 3 1350000 Nephrology 
25 | R.O.Plant (2000 Itr) 1000000 1 1 1000000 Nephrology 
26 | Binocular Microscope 25000 oe] | ee . 1 | 6 | 150000 Pathology 
27 | Radiant Heat Warmer 80000 शिन [1 8__| | 8_| 640000 Peadiatric 
28 | Pead Rigid Branchoscope 1600000 1 1 1600000 Peadiatric 
29 | Digital Mammography Machine | 12500000 शिया 1 1 12500000 Radiology 
30 | Digital Radiography System 9300000 1 1 9300000 Radiology 
with double Detector with buy 
back System 
31 | 4D Sonography Machine 3500000 1 1 3500000 Radiology 
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शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः खरेदी-२०१८/ प्र.क्र.१६५/आरोग्य-८ 


Sr. Name of Machinary & Appro. Unit | RRH, RRH, Total | Total Price Department 
No. Equipment price Nashik | Amarawati 
32 | Double dome Shadowless 2221760 3 2 5 11108800 Surgery 
Ceiling Mounted O.T.Light 
LED 
33 | Electro Hyadraulic OT table 2000000 2 1 3 6000000 Surgery 
with Urology Attachements 
34 | Electro Surgery Cautry 450000 4 7 11 4950000 Surgery 
Machine 
35 | HHP Autoclave - Jumbo 900000 4 2 zal 5400000 Surgery 
36 | Fowler Beds 41000 | oO | 100 100 4100000 Surgery 
37 | Electro Hyadraulic OT table for 1000000 1 1 2 2000000 Surgery 
Cardiac OT 
38 ) HHP Autoclave - High Speed 300000 3 1 4 1200000 Surgery 
Cylindrical 
39 | Electro Hydraulic O.T.Table 264239 2 2 4 1056956 Surgery 
40 | Shadowless OT Light (Mobile) 500000 2 2 1000000 Surgery 
41 | Bed Side Locker 4614 30 140 170 784380 Surgery 
42 | Instrument Trolly 16000 15 20 35 560000 Surgery 
43 | Wheel Chair 10000 10 20 30 300000 Surgery 
44 | Attendant stools 1980 | oO | 120 120 237600 Surgery 
45 | Examination Table 14000 | 0 | 16 16 224000 Surgery 
46 | Medicine cabinate 20000 | oO | 10 10 200000 Surgery 
47 | Linen Trolly 5000 |; 10: | 15 15 75000 Surgery 
48 | Foot suction machine 5000 ॥ १0. | | 6 | 6 | 30000 Surgery 
49 | Bedside screen 2000 | oO | 4 4 8000 Surgery 
50 | Holmium laser with 22500000 1 1 2 45000000 Urology 
Endoscopic units with 
Accessories (Minimum 100 
Watts.) 
51 | Pneumatic Toruniget 330000 | oO | | 6 | 6 | 1980000 Urology 
52 | TUR Endoscope 2015108 1 1 2015108 Urology 
53 | Power Bone Drill 881759 | Oo | 2 2 1763518 Urology 
54 | C Arm Compitable OT Table 800000 | oO | 2 2 1600000 Urology 
55 | C Arm with Image Intensifire 1500000 1 1 1500000 Urology 
units (URO OT) 
56 | Shockpulse 1500000 1 1 1500000 Urology 
57 | Resectoscope set 600000 2 2 1200000 Urology 
58 | Nephroscope 22 Fr. 180000 2 3 5 900000 Urology 
59 | Nephroscope 24 Fr. 180000 2 3 5 900000 Urology 
| 60 | Nephroscope 19 Fr. 200000 2 2 4 800000 Urology 
61 | Urethroscope 22 Fr. 200000 2 2 4 800000 Urology 
62 | Urethroscope 19 Fr. 200000 2 2 4 800000 Urology 
63 | Urethroscope 6 - 7.5 Fr. 300000 2 2 600000 Urology 
64 | Urethroscope 8 - 9.8 Fr. 300000 2 2 600000 Urology 
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शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः खरेदी-२०१८/ प्र.क्र.१६५/आरोग्य-८ 


Sr. Name of Machinary & Appro. Unit | RRH, RRH, Total | Total Price Department 

No. Equipment price Nashik | Amarawati 

65 | Lithoclast with compressor 200000 2 2 400000 Urology 

| 66 | Xenon Light Source with Cord 259600 1 1 259600 Urology 

67 | Urethroscope 200000 1 1 200000 Urology 

| 68 | Lead Apron 5mm (thick) 10000 15 15 150000 Urology 

| 69 | Lead Apron Hanger 15000 2 2 30000 Urology 

70 | AV Fistulla Set with magnifying 200000 2 2 4 800000 Urology/ 
loops Cardiac 
Total 249922462 
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